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Problemi ossibill cause | Sokzione
“arge ! [ENGT I oot
non nebulizza ,&%nr: medicinale

| - Venficare che
| | il pisper sia ben
| insevito n=i'ampotia.
| Awitare bene tutte

e

il
-Tubetiodlaria | - Collsgare bane
non collegato | il tubstto sia
la} Sant Fmrts all'ampolia che
. | alfapparecchio

- Prestazioni | = | - Utitzzare un

ampollanon | utilzzato parla | apparecchio le cui
conformi a "%zgo_ carattenistiche ¢l
quanto \non confarme a | pressione e fiusso
dictiarato |quanto Indicato | siano conform! a
netle istruzioni. | | quanto descritto
| neleistnzioni.

Se dopo avercontrolato l'ampala questa non nebulizzasse
siirota ad un contralio prasso un centro autonzzato.
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| Avvertenze |

1) Utilizzare esclusivamente medicamenti prescritti dal
proprio medico e nelle dosi consigliate.

2) Non usare sokzioni medicamentose contenenti
mentolo (come I'eucalipto), per incompatibilita chimico/
fisica del materiale con cui @ fatta 'ampolla e i suoi
accessori.

3) I nebulzzatore deve essere utilizzato solo per
asrosolterapia. Non si autorizza nessun altro utilizzo.

4) Leggere le istnzioni allegate all'apparecchio generatore

di aria compressa utilzzato per far funzionare l'ampolia, |

5) ’'ampolla garantisce una nebulizzazione dai farmaci
cometta nei tempi @ nella granulometria ideale se
I'apparecchio utilizzato pernabulizzare ha una pressione
da 1,5 a 3 bar con flussi da 7 @ 15 litrifminuto.

6) L'ampolla sostituita deve essere smaltita nel conteniton
delle plasticha.

7) L'uso de'ampolla nebulizzatrics da parte dai bambini
deva avvenira sotto sorveglianza di un adulto.

8) Il costruttore si considera responsabile della scurezza,
affidabilita e prastazioni del nebulizzatore se é utilizzato
conformemente alie istnzioni d'uso.

9) Nel caso di mancato rispetto delle “Avvertenze™ e
“Istruzioni d'uso" da parte dell’'utiizzatore, decads ogni
responsabilita e garanzia da pane del costruttore.
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Air Liquide Medical Systems SpA.

Tuttl | dintti nservati. Tutte e informazioni confenute nelia

presente pubblicazions Non POSSONO essene usale per Scopi

diversi da quell onginai.

La pubblicazione non pud essere mprodotta in parte o

interamante senza i consenso scritfo della Air Liguide Medical

Systerns SpA.

Al fine o mantenere e mighorare gl standard of produzions,

i funzionamento ed aumantare 'aMiabiita, g apparecchi e

Sgggtﬂass‘.&m\u&mb»ﬁuﬂd
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¢ 20,
distnbutore focale oppue al'agente d 2zona, specificando
l'edizione in Vostro possesso.

1 dispositivo d2ecitto nalla presents pubbicazions
& propatiato e costruito da-

A o] e

vy 0051
#d AR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SpA.
via Dei Prati, 62 - 25073 BOVEZZO (BS) ITALY
Tel. +39 030.201. 59.11 - Fax +39 030.2000551
www.airliquidemeadicalsystems.com
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Ampolla per
Aerosol Téerapia
modello
MB2

==&§3!w~a§88§~§&
trattamento di asma bronchidle, bronchiti croniche,
enfisema polmonare, fbros cistica e altre patologe
respiratone.

L'ampolia deve essere usata con apparecchi in graco di
generare una pressions da 1,523 bare un flusso di
ana da 7 a 15 Friminuto. Valor diversi da quelli indicati
POSSONO0 cambiare ke prastazioni dell’ampolla.
Mmqwuuﬂmasgog_u:@gﬁggs
carattenstiche d cul sopm i tempi di nebuizzazone
oscillano dai 12 minuti per pressioni € fussi bassi ai 5
minuti per pressioni e flussi alti (con 2 mi di soluzione
Comunque tempi pils lunghi non mettono a rnischio la
terapa.

Le ampoliz in ogostto s= utiizzats con apparscchi
idonei danno una “granuiometria che oscilla da 1,7 225
micron.

Prima delluso leggere attentamente questo manuale,
specaiments e “Avwensnzs".

Prima del trattamento deila malattia deve essere effettuata
una visitza medica Devono essere ussti sclo farmaci
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